Zubehor
fur Wegtaster

Typen 8738 und 8739

Typ 8739-2005

= Sensor - Halter

Fixierung des Sensorkérpers durch Halter.

Beim Einbau muss sicher gestellt werden, dass das
Sensorgehause nicht zu fest eingespannt wird.

Trotz des speziell geharteten Schafts sollten tGberma-
Rig hohe Anzugsmomente vermieden werden (max.
0,06 Nm).

Die Messgenauigkeit hangt von der Montageparallelitat
ab; der Montagehalter sollte so ausgelegt und bearbeitet
sein, dass die Montageparallelitat des Messtasters zur
Oberflache innerhalb von 0,3 mm / 100 mm erhalten
bleibt.
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